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CESKY

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,

jsme potéseni, Ze jste se rozhodli pro vyrobek z naseho sortimentu. Nase jméno stoji za vysokohodnotnymi a
dikladné vyzkousenymi vyrobky vysoké kvality z oblasti tepla, jemné terapie, krevniho tlaku, télesné teploty,
hmotnosti, masaZze a vzduchu.

Prectéte si, prosim, peclivé tento navod a uschovejte ho pro pozdéjsi pouziti, dbejte na to, aby byl dostupny
pro ostatni uZivatele a postupuijte podle pokyn(i v ném uvedenych.

S préatelskym doporu¢enim
Vas Beurer-Team
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1. Pozor

- Méli byste vahy chranit pfed narazy, vihkosti, prachem, chemikaliemi, silnymi vykyvy teplot a neskladovat
je v blizkosti tepelnych zdrojl (sporak, topeni).

- Opravy mliZe vykondvat pouze zakaznicky servis firmy Beurer nebo autorizovani prodejci.

- V8echny vahy odpovidaji pfedpistim Evropského spolecenstvi 2004/108 + doplrikdim. V pfipadé dalSich
otazek ohledné pouzivani nasich pfistroj se prosim obratte na svého prodejce nebo na zékaznicky servis
firmy Beurer.

- Cisténi: Vahy miizete Gistit pomoci navihéeného hadfiku, na ktery mézete dle potfeby nanést malé mnozstvi
myciho prostfedku. Nikdy neponofujte vahy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod tekouci vodou.

- Ulozeni: Nepokladejte na vahy zadné predméty, pokud se nepouzivaji.

- Presnost vah mlze byt zhor$ena silnymi elektromagnetickymi poli (napt. mobilni telefony).

- Zatizitelnost vah je max. 20 kg (44 Ib, 704 oz). P¥i vazeni se zobrazuiji vysledky s pfesnostina 5 g (0.02 Ib,
0.20 02).

- Postavte vahy na pevny a rovny podklad; pevna plocha k stani je pfedpokladem pro spravné méreni.

- Véhy nejsou ur¢ené pro komeréni pouZiti.

- Odstrante pfipadné zabezpeceni pro dopravu.

2. Pouziti
2.1 Baterie

Do vahy jsou potfebné 2 baterie typu 1,5 V Mikro AA. Baterie je tfeba pred uvedenim
kojenecké vahy do provozu vloZit do pfihradky na baterie na spodni strané vahy. Dbejte
na spravnou polaritu. Objevi-li se na ukazateli udaj ,.0“, musi se baterie vymeénit.
Vypotrebované baterie nepatfi do domaciho odpadu. Odevzdejte je v prodejné elektro
nebo na pfislusné sbérné misto. Tato povinnost je stanovena zakonem.

Upozornéni: Tyto znaky najdete na bateriich obsahujicich Skodlivé latky: Pb = baterie
obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtut.




2.2 Vazeni

Hmotnost se zobrazuje v krocich po 5 g od minimalni hmotnosti 50 g.
Pro zapnuti vahy stisknéte tlaCitko (I)
Jakmile se na displeji zobrazi znacka ,,0.000 kg*, je vaha pripravena k méfeni.

Polozte miminko na plochu vahy. Budte velmi opatrni, nenechte dité spadnout a davejte pozor na jeho
hlavicku.

Kojenecka vaha ma funkci zachyceni hmotnosti ,,HOLD* (AUTO HOLD a MECHANICAL HOLD). Funkce AUTO
HOLD zachyti a podrzi pfesnou hmotnost ditéte, jakmile lezi dostate¢né dlouho v klidu. Pokud se dité hodné
pohybuje, nelze jeho hmotnost zméfit. Pokuste se proto neposedné dité uklidnit, abyste rychle dokazali zjistit
jeho hmotnost. Ditéte se ale nedotykejte, mohli byste tim ovlivnit méfeni hmotnosti.

Jakmile je hmotnost ditéte zachycena, prestane blikat napis ,HOLD® a na displeji se na 20 sekund zobrazi
naméfena hmotnost. Pak se vaha automaticky vypne.

Pokud je dité velmi neposedné, miiZete stisknutim tlacitka ,HOLD* zvolit funkci MECHANICAL HOLD (me-
chanické zachyceni hmotnosti). Behem 3 sekund prestane blikat napis ,HOLD" a na displeji se na 20 sekund
zobrazi naméfena hmotnost.

Jakmile bude zafixovana hmotnost kojence, objevi se blikajici napis ,HOLD* a hmotnost z(istane zobrazena
po dobu 5 vtefin. Vaha se automaticky vypne. Pokud chcete hmotnost ulozit, je tfeba béhem téchto 5 vtefin
stisknout ,M*“. Namisto ,HOLD* nyni blika ,M“. Tato hodnota je nyni uloZena a objevi se, az kojeneckou
vahu pristé zapnete.

Nechcete-li kojence polozit pfimo na vazici plochu, ale napfiklad na ru¢nik, musite ruénik vloZzit na vahu
PRED zapnutim. Pokud ruénik nebo jind zatéz, kterou budete chtit po zvazeni opét odedist, vazi vice nez
50 g, mizete pouzit funkci ,TARA®. Po stisknuti tladitka tare se na displeji zobrazi symbol tary. Tlacitko
TARA stisknéte, jakmile jsou zatéze pro odecteni zvazeny a blika ,HOLD". Poté polozte kojence na vahu a
postupuite, jak je popsano vyse.

Pro nastaveni vahy zpét na 0,000 g stisknéte tlacitko TARA poté, co prestalo blikat ,HOLD*.

Pfi dodani je vaha nastavena na mérnou jednotku ,kg”. Tlagitkem ,kg/Ib/oz* mlzete kdykoli listovat mezi
jednotkami kilogram ,,kg“, libra ,Ib“ a unce ,,0z".

2.3 Likvidace

Zlikvidujte prosim pfistroj dle nafizeni o starych elektrickych a elektronickych pfistrojich 2002/96/ K
EC - WEEE (Waste Electrical and Elektronik Equipment). Pokud mate dotazy, obratte se na pfislusny £
komunalni Ufad, ktery ma na starosti likvidaci.
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